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SWH-Z002-008温度传感器技术要求

名 称 PT100温度传感器 规格型号 SWH-Z002-008
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1. 基本要求

项目规格 技术指标 备注标准

测温范围 -40℃～150℃

传感器 PT100 B

响应时间 ≤10S

精度 ±0.3℃，Class B IEC 60751

导线
红、黄色铁氟龙线，外径 1.1±0.1mm；导体规格 0.22mm²

铜镀银；2线制，总长 80±2mm,尾端 3mm全剥浸锡

安装方式 /

保护套管 PVDF

套管填充物 /

绝缘电阻 DC 500V，>100MΩ

2. 机械性能要求

项目规格 技术指标 备注标准

跌落实验
1m 自由跌落，每个传感器跌落应在不同的主轴方向，试

验完成后传感器性能无异常。
GB/T 2423.8

3. 其他要求

项目规格 技术指标 备注标准

外观 无裂缝， 无凹痕，无明显切痕，无其他明显损伤 GB/T 5779
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